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Kurzbedienungsanleitung

® Driicken Sie kurz den Ein-/ Ausschalter und Mundstick
lassen Sie diesen wieder los.

m [BIs]i=] in cm eingeben. Alle Werte werden mit der Auf- | oder
Abwartstaste gedndert und mit der Eingabetasta

gespeichert '

= [ eingeben N
s Geschledl eingeben O=maénnlich / 1=weiblich

m Gewicht in Kg eingeben
Abwarts Taste

Aufwirts Taste
Eingabe Taste

® Bitten Sie den Patienten nach Aufleuchten
des Ausatemsymbols so fest und so viel wie
maoglich in das Einwegmundstlick zu blasen.
Dieser Vorgang muss mindestens eine Sekunde
dauern.

Ein-/ Aus Taste

= Nun wird der FEV1 des Patienten angezeigt.

® Driicken Sie die Abwartstaste um sich den
PEF-Wert anzeigen zu lassen.

m Dricken Sie die Abwarstaste um sich den FEV1% Wenr
anzeigen zu lassen.

B Driicken Sie die Abwartstaste, um das Lungenalter
anzuzeigen. Dieses ist niemals weniger als das
eingestellte.

s Durch Dricken der Auf- / Abwartstaste kénnen
Sie zwischen den Ergebnissen wechseln.

Messanzeige Batterie leer
Symbol

Dateneingabe
Anzeige
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® Um den Test mit den gleichen Einstellungen zu

wiederholen, blasen Sie einfach erneut in das Ausatem-
Gerat. symbaol

= Um den Test mit geanderten Einstellungen
durchzufiihren, schalten Sie das Gerat aus und

erneut ein.
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